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Gracias por comprar el Kit de andlisis esencial de agua Culligan. Un andlisis de
agua es el primer paso para asegurarse de que el agua que usted y su familia
consumen todos los dias sea potable, limpia y segura.

Todo lo que necesita para realizar un andlisis simple y preciso viene incluido en este kit. En tan
solo unos minutos, usted sabrd si el agua analizada contiene niveles inseguros o indeseables de
los contaminantes mds frecuentes.

Siga cuidadosamente las instrucciones para cada andlisis de agua y compare los resultados con
los grdficos/cuadros adjuntos.

Antes de comenzar

Verifique el contenido
medidor de TDS
paquete para prueba de plomo/pesticida
paquete para prueba de nitrato
paquete para prueba de nitrito
paquete para prueba de pH
paquete para prueba de dureza
paquete para prueba de cloro libre
paquete para prueba de cobre
paquete para prueba de hierro
frasquito para prueba bacteriana
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Mantenga las pruebas fuera del alcance de los nifios o las mascotas. No ingiera nada de este kit
de prueba. No beba las muestras de agua utilizadas para la prueba.

Almacene y use el producto a temperatura ambiente (de 60 a 86 °F [de 15 a 30 °C]).
No utilice agua caliente o agua que contenga blanqueador o detergentes.

No reutilice ninguna parte del kit de prueba.

No abra los paquetes o los frasquitos hasta que esté listo para realizar las pruebas.

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Si tiene preguntas, envienos un correo electrénico a: water.analysis@culligan.com
o llame 1-877-899-8195



@ INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA BACTERIANA

Nota: No retire la pastilla del tubo.
Precaucién: Para evitar la contaminacién, no toque la superficie interna de la tapa y del tubo, ni manipule la pastilla.

1. Llene cuidadosamente el tubo del kit de la prueba bacteriana hasta la linea de 10 ml con la muestra de agua. Vuelva a colocar la
tapa firmemente. NO MEZCLE NI AGITE EL TUBO.

2. Coloque el tubo en posicidn vertical con la pastilla en la parte inferior del tubo. La pastilla debe permanecer en el fondo del tubo.

3. Almacene el tubo a temperatura ambiente, fuera de la luz solar directa, durante 44 a 48 horas. La temperatura del aire debe ser
bastante constante y estar entre 70 y 85 °F (21 y 29 °C).

4. Después de 48 horas, observe el color del agua sin abrir el frasquito:
Color rojo: Resultado negativo (no se detectaron bacterias)
Color amarillo: Resultado positivo (es muy probable que se hayan detectado bacterias potencial mente perjudiciales)

Las muestras de agua con resultados de deteccién positivos pueden requerir andlisis de laboratorio adicionales para definir los riesgos
especificos para la salud.

Nota: No toque, manipule ni agite el tubo durante el periodo de tiempo de incubacién designado. Si estas condiciones de almace-
namiento no se siguen con precisién, los resultados de la prueba pueden variar y pueden no ser vélidos.

Eliminacion
5. En el caso de resultados positivos, agregue 1 ml (o 1/3 de cucharadita) de blanqueador de uso doméstico (blanqueador con cloro)
al tubo y vuelva a tapar inmediatamente. Deje reposar durante 4 horas. Deseche el tubo segin las exigencias de la jurisdiccidn

local. No abra el tubo ni intente limpiarlo para volver a utilizarlo. Las muestras negativas pueden ser desechadas directamente en el
inodoro. Deseche el frasquito en la basura.

RESULTADOS DE LA PRUEBA BACTERIANA

Prueba positiva - - Prueba negativa

El gel sube hacia la superficie

Presencia de muchas burbujas de aire —— 45 om El liquido por encima del gel
se ve transparente

El liquido debajo del gel se ve turbio IEl indicador permanece rojo o se
[ pone amarillo* sin burbujas de aire

El indicador se pone amarillo* — | El gel permanece en el
fondo del frasquito

*NOTA: Para que el resultado sea positivo, deben estar presentes el color amarillo y las burbujas de aire.

Advertencia: Evite el contacto entre el agua o la pastilla de la prueba con los ojos y la piel. En caso de contacto,  lave el drea

afectada con AGUA DE GRIFO QUE NO HAYA ESTADO EN CONTACTO CON LA PRUEBA y llame a su médico inmediatamente.

Advertencia: Los ingredientes pueden ser perjudiciales si se tragan. Lea cuidadosamente cada instruccién antes de realizar las
pruebas.

Advertencia: Las pruebas miden solo las calidades de agua indicadas. Las pruebas no miden si el agua es potable. El agua que se
utiliza en las pruebas NO es potable.

El kit de andlisis de agua Culligan es una prueba de deteccién y no se puede utilizar para certificar la seguridad del agua para
su consumo. El andlisis del agua proporciona resultados aproximados SOLO cuando se utiliza estrictamente de acuerdo con las
instrucciones. Culligan International Company no reconoce ninguna responsabilidad que resulte del uso de este producto, del
incumplimiento de las instrucciones o de la fiabilidad de los resultados de la prueba.



@ TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE COBRE
0 0.5 1 3 10+
Cobre mg/I (PPM) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Instrucciones de uso: Sumeria la tira completa en el agua durante 1 sequndo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar
cualquier exceso de agua, mantenga la fira a nivel durante 30 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.
Importante: Utilice lu tira inmediatamente después de abrir el paquete de aluminio.

@ TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE CLORO LIBRE
0 0.5 1 3 5 10 20

Cloro libre mg/I (PPM)‘ ‘ ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - -

Instrucciones de uso: Sumeria la tira completa en el agua durante 1 segundo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar
cualquier exceso de agua, mantenga la fira a nivel durante 5 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.
Importante: Utilice la tira inmediatamente después de abrir el paguete de aluminio.

@ TIRA REACTIVA PARA MEDICI()N DE DUREZA TOTAL
120 250 425

25
Dureza mg/! (PPM) - | - HE B

Instrucciones de uso: Sumeria la tira completa en el agua durante 1 segundo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar
cualquier exceso de agua, mantenga la fira a nivel durante 30 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.

Importante: Usilice la fira inmediatamente después de abrir el paguete de aluminio.

@ TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE HIERRO
0 5 10 25 100 250 500

Hierro mg/| (PPM) - - - -

Instrucciones de uso: Sumerja la tira completa en el agua durante 1 segundo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar

cualquier exceso de agua, mantenga la tira a nivel durante 30 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.

Importante: Usilice la fira inmediatamente después de abrir el paguete de aluminio.

@ TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE NITRATO
0 10 25 50 100 250 500

Nitrato mg/| (PPM) - -

Instrucciones de uso: Sumerja la tira completa en el agua durante 1 segundo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar

cualquier exceso de agua, mantenga la tira a nivel durante 60 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.

Importante: Usilice la fira inmediatamente después de abrir el paguete de aluminio.

@ TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE NITRITO
0 1 5 10 20

80
Nitrito mg/!| (PPM) - -

Instrucciones de uso: Sumerja la tira completa en el agua durante 1 sequndo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar
cualquier exceso de agua, mantenga la fira a nivel durante 60 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.

Importante: Utilice la tira inmediatamente después de abrir el paquete de aluminio.

TIRA REACTIVA PARA MEDICION DEL pH
6.0 6.4 6.8

72 76 82 90
oH EENEN

Instrucciones de uso: Sumerja la tira completa en el agua durante 1 segundo, retirela. Sacuda la tira reactiva para eliminar

cualquier exceso de agua, mantenga la fira a nivel durante 60 segundos, luego compare el color obtenido con la tabla de colores.

Importante: Usilice la fira inmediatamente después de abrir el puquete de aluminio.

Niveles mdximos
de contaminantes
segin EPA

1.3 PPM

Menos de
4 PPM

]

50 PPM

O menos

0.3 PPM

Menos de

10 PPM

Menos de
1 PPM

605 = 805

rango seguro



@ @ PLOMO /INSTRUCCIONES DE USO PARA EL ANALISIS DE PESTICIDAS

El andlisis de plomo en agua puede detectar plomo disuelto a niveles por debajo del nivel recomendado por la Agencia de Proteccién
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de 15 partes por mil millones (ppb). El andlisis de pesticidas en agua detecta dos
de los pesticidas utilizados con mayor frecuencia en los Estados Unidos en o por debajo del nivel méximo de contaminantes de la EPA
(atrazina, 3 ppb, y simazina, 4 ppb).

1. Abra el kit de andlisis de agua y retire el paquete para andlisis de plomo/pesticida y extraiga odo su contenido. El paquete
contiene un frasquito de prueba, una pipeta gotero, dos tiras reactivas para agua y un paquete con secante (humedad) |
para desechar).

2. Llene un vaso limpio con 2 a 3 onzas de agua sin filtrar, del grifo de su cocina.
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Usando el gotero, coloque exactamente DOS gotas de la muestra de agua en el frasquito de prueba. Para recolectar la muestra,
presione firmemente la perilla en el extremo del gotero ycoloque el extremo abierto en la muestra de agua.
Para recolectar la muestra suelte la perilla, luego presiénela nuevamente para expulsar la muestra dentro del frasquito.

Remueva el frasquito cuidadosamente con movimientos circulares durante varios segundos. Coléquelo sobre una superficie plana.
Coloque ambas tiras reactivas en el frasquito de prueba, con las flechas apuntando hacia ABAJO.

Espere 10 minutos. No toque las tiras o el frasquito durante este tiempo. Aparecerd una linea azul en las tiras.
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Retire las tiras del frasquito y coléquelas sobre una superficie plana con las flechas apuntando hacia la IZQUIERDA.
Lea los resultados.

Negativo: La linea de la IZQUIERDA (junto al nimero 1) es mds oscura que la linea de la DERECHA (junto al nimero 2).
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Si solo ve una linea junto al
némero 1, la prueba es negativa.
- —_ N
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Positivo: La linea de la DERECHA (junto al nimero 2) es més oscura que la linea de la IZQUIERDA (junto al ndmero 1), o las lineas son
igualmente oscuras (ambas lineas, de la IZQUIERDA y de la DERECHA, son igualmente oscuras).

. . , —————— - N
Si no aparecen lineas, o ambas lineas —~— - )

son muy claras, la prueba no funcioné

correctamente y el resultado no es vélido. . — 5
- —_ N

Si una tira reactiva muestra un resultado positivo, su muestra de agua puede contener plomo o pesticidas a un
nivel téxico.

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DEL MEDIDOR DE SOLIDOS
DISUELTOS TOTALES (TDS)
1. Recolecte el agua en un vaso o taza limpia.

2. Encienda el medidor de sélidos disueltos totales (total dissolved solids, TDS) y retire la tapa. Inserte los 2 electrodos que se
encuentran en el extremo del medidor de TDS completamente en el agua, pero tenga cuidado de no insertar toda la unidad ya
que esto podria dafarla.

3. Haciendo movimientos circulares, remueva un poco el agua con el medidor de TDS o agitelo ligeramente para asegurarse de que los
electrodos estén completamente sumergidos y de que no haya burbujas adheridas a los electrodos.

4. Espere alrededor de 5 segundos o hasta que la pantalla indicadora se estabilice con una cifra constante. La cifra constante que se
muestra es la lectura de TDS. Vuelva a colocar la tapa para proteger los electrodos.

Precauciones: Solidos disueltos totales - Partes por millon (ppm) 0 50 100 200 300 400 500+

1. No almacene a altas temperaturas ni a la luz directa del sol. Agua potable de filiracion
Esto reducird la vida 0til del medidor.

0-140 ppm

Agua corriente promedio 140-400 ppm

2. Evite golpes, caidas o colocar objetos pesados encima.
3. Para reemplazar a bateria, quite la tapa (3v; CR2032) Agua dura

Menos deseable
Niveles desagradables 300-500 ppm

Nivel mdximo de contaminante segin EPA




KIT DE PRUEBA DE LABORATORIO DE AGUA INTEGRAL

Medidor de sélidos disueltos totales

Prueba de bacterias Kit de prueba de plomo y pesticidas

Si tiene preguntas, envienos un correo electrénico a: water.analysis@culligan.com
o llame 1-877-899-8195
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